\ / Kielce, dnia 17.03.2021r.

NZ.9022.89.2021

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 pkt 3, art. 3, art. 12 ust. la ustawy z dnia 14.03.1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 309
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst Jjednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065,
z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz. 1325)
i rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r. w sprawie warunkow bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej (tekst
Jjednolity Dz. U. z 2017r. poz. 884)

Swif;tokrzyski Panstwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny
po zapoznaniu si¢ z:
»Projektem oston radiologicznych statych dla pracowni rtg 1 zlokalizowanej w Samodzielnym
Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku — Zdroju, ul. Sgdowa 9°’; data
opracowania luty 2021r.
opracowang przez: dr n. med. Dariusza Chrusciaka
przedlozona przez: P’ARC Pracownia Architektoniczna
Arch. Wojciech Kurzeja
28-100 Busko — Zdrj, ul. Kusocinskiego 9
przy pismie z dnia 19.02.2021r. (data wpltywu 25.02.2021r.)

uzgadnia w/w dokumentacje¢ bez zastrzezen

Uwaga !

1. Wytyczne technologiczne ujete w w/w projekcie ochrony radiologicznej i aneksie do
projektu ochrony radiologicznej winny by¢ uwzglednione w wykonawstwie.

2. Zainstalowany zestaw rentgenowski musi spelniaé wszelkie wymogi okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180,
poz. 1325) oraz w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r. w sprawie
warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich
rodzajow ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 884).

Przedmiotem opracowania jest pracownia rentgenowska zlokalizowana na
kondygnacji piwnicy budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Busku — Zdroju, przy ul. Sadowe;j 9.

Gabinet, w ktérym ma by¢ zainstalowany aparat rtg ma powierzchni¢ 22,70m” i kubature
60,16m”. Sasiaduje z nastepujacymi pomieszczeniami: kabina dla pacjentow, sterownia, korytarz,
pomieszczenie magazynowo — gospodarcze. Jedna ze $cian jest sciang zewnetrzng budynku. Nad
gabinetem rtg znajduje si¢ gabinet lekarski i gabinet szczepien; pod — nie ma zadnych
pomieszczen.

W' gabinecie rtg zostanie zainstalowany aparat typu Spellman OKS 2000. Aparat jest
przeznaczony do wykonywania badan rentgenodiagnostycznych klatki piersiowej, jamy
brzusznej i kosci. Zdjecia beda wykonywane u pacjentéw w pozycji stojacej przy stojaku
(zdjgeia klatki piersiowej) oraz w pozycji lezacej na stole (pozostale zdjecia).



