Lacznos¢ glosowa i wizualna pomigdzy personelem i pacjentami poddawanymi diagnostyce,
bedzie zapewniona poprzez interkom i okno wgladowe.
Wykonane obrazy bedg obrabiane w systemie cyfrowym.

Wg autora projektu ochrony radiologicznej, dla przyjetych zatozen projektowych, w celu

zapewnienia wlasciwej ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim, dodatkowych oston

wymagaja:

— okna OK-III w $cianie zewnetrznej - materiatem o ostonnosci 0,25 mmPb lub 2,0 mm
blachy stalowej

— Sciany S-IV do kabiny dla pacjentéw — materialem o ostonnosci 0,6 mmPb lub 6,0 cm
betonu o gestosci 2,2 g/em’® lub 6,0 cm cegly pelnej o gestosci 1,6 g/em? i min. 2,0 cm
tynku o gestoscei ok. 1,2 g/cm?

— drzwi D-IV w $cianie S-IV — materialem o ostonnosci 0,6 mmPb

— Sciany S-V do sterowni — materialem o ostonnosci 1,2 mmPb lub 10,0 cm betonu
o gestosci 2,2 g/em? lub 12,0 cm cegly pelnej o gestosei 1,6 g/em?® i min. 3,5 cm tynku o
gestosci ok. 1,2 g/em?

— drzwi D-V w $cianie S-V — materiatem o ostonnosci 1,2 mmPb

— okienko wgladowe OW w $cianie sterowni — szklo olowiowe o grubosci roOwnowaznej
min. 1,2 mmPb.

Powyzsze zostalo wskazane na rys. Nr 1 w projekcie ochrony radiologiczne;.

Przeprowadzone obliczenia wskazaty, iz nie bedzie wymagane zastosowanie dodatkowych oston

pozostatych przegrod budowlanych.

W przedlozonym projekcie ochrony radiologicznej zawarto ponadto informacje nt.:
oznakowania drzwi wejsciowych znakami ostrzegawczymi przed promieniowaniem jonizujgcym,
wymagane]j dokumentacji i srodkéw ochrony indywidualnej ktére powinny sie znajdowa¢ na
stanie pracowni rtg, zalozenia do obliczen grubosci oston, wytyczne dla wentylacji gabinetu rtg.

Swietokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny informuje, Ze poprawnosé

przyjetych zatozen projektowych bedzie mozna ostatecznie ocenié po wykonaniu kontrolnych
pomiaréw dozymetrycznych.
Zezwolenie Swigtokrzyskiego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego na
stosowanie aparatu rtg i uruchomienie gabinetu rentgenowskiego moze byé¢ wydane po
przedtozeniu wniosku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.2000r. Prawo
atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1792, z pézn. zm.) — wzbr wniosku oraz wykaz
niezbednych dokumentéw znajduje si¢ na stronie internetowej Wojewddzkiej Stacji Sanitarno
— Epidemiologicznej w Kielcach (adres strony: www.wsse-kielce.pl).

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na ktérej znajduje si¢ klauzula uzgodnienia
przez Swigtokrzyskiego Panstwowego Wojewdédzkiego Inspektora Sanitarnego.
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